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摘 要: 建立了聚丙烯酸螯合 － 超滤(PCP － UF)分离富集、电感耦合等离子体质谱( ICP － MS) 测定海水中痕
量稀土及金属元素的方法。pH 值高于 7. 5 时，海水中的稀土离子、Cu2 +、Pb2 +、Cd2 +、Co2 +、Ni2 + 等与聚
丙烯酸(PAA)形成稳定的高分子螯合物，经超滤截留、硝酸解离后，实现了稀土及金属元素从海水中的分
离、富集; 采用 ICP － MS 的全定量数据采集模式、内标校正的标准校正曲线法对待测元素进行定量分析。在
优化实验条件下，方法的相对标准偏差(RSD) 为 1. 7%～ 7. 3%，加标回收率为 73%～ 96% ; 方法的定量下限
(LOQs，10σ)为 0. 23 ～ 13. 9 ng /L，方法空白为 0. 09 ～ 8. 38 ng /L。建立的方法可用于近岸及河口海水中痕量
稀土及金属元素的同时测定。
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Abstract: A method of polyacrylic acid-complexation and ultrafiltration for matrix modification and
inductively coupled plasma mass spectrometry( ICP － MS)was developed for the determination of 24
trace level of rare earth elements(REEs) and metal elements in coastal and estuarine seawater． REEs
ions，Cu2 + ，Pb2 + ，Cd2 + ，Co2 + ，Ni2 + could reacted with polyacrylic acid(PAA) to form stable
complexes when the pH value was above 7. 5，which could be separated and enriched absolutely after
trapped and eluted from the ultrafilter． Full quantitative data collection mode and internal standard
calibration curve were used for the ICP － MS determination． Under the optimized conditions，the rel-
ative standard deviations(RSDs) were in the range of 1. 7% －7. 3%，and the spiked recoveries were
between 73% and 96% ． The limits of quantitation(LOQs，10σ) ranged from 0. 23 ng /L to 13. 9
ng /L． The method blank ranged from 0. 09 ng /L to 8. 38 ng /L． The developed method could be ap-
plied in the simultaneous determination of REEs and metal elements in coastal and estuarine seawater．
Key words: poly(acrylic acid) － metal complex; ultrafiltration; inductively coupled plasma mass
spectrometry; seawater; rare earth and metal elements
电感耦合等离子体质谱( ICP － MS) 具有灵敏度高、检出限低、线性范围宽、分析速度快以及可实
现多元素同时测定等优点，已广泛应用于海水中痕量 /超痕量元素的测定［1 － 8］。由于海水中 K、Na、
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近岸及河口海水中 24 种痕量稀土及金属元素
Ca、Mg 等易电离元素的浓度较高，而待测元素的浓度在痕量、超痕量水平，使用 ICP － MS 测定海水
中痕量元素时存在基体效应、锥口堵塞及质谱干扰等问题［9］。解决这些问题的样品前处理手段主要有
共沉淀、液液萃取、螯合吸附等［2 － 8］，但易引入污染［10］。
水溶性高分子聚合物如聚丙烯酸(Polyacrylic acid，PAA) 等对水溶液中的稀土离子及 Co2 +、Cd2 +、
Cu2 +、Ni2 +、Pb2 + 等具有较强的鳌合能力，通过超滤可将形成螯合物的元素截留在滤膜上，达到与基




本研究拟利用 PAA 与海水中的 24 种痕量稀土及金属元素形成螯合物，经超滤截留、酸解离等步
骤实现与海水基体中 K、Na、Ca、Mg 等浓度高、易电离元素的分离，降低基体对 ICP 稳定性的影响，




7700x ICP － MS(Agilent Technologies，USA)，工作参数为: 射频功率 1 550 W，载气流速 0. 8 L /
min，冷却气流速 15. 0 L /min，补偿气流速 0. 3 L /min，辅助气流速 1. 0 L /min; AR35 － FM04EX 雾化器
(0. 4 mL /min，Australia Glass Expansion Company)，进样速度 0. 4 mL /min; 采样锥深度 8. 0 mm; 碰撞 /
反应 池 采 用He模 式 ，He气 流 速4 . 5 mL / min，主 要 用 于 消 除 40 Ar23 Na + / 63 Cu、27 AlO2 H
+ / 60 Ni、141 Pr
16O /157Gd、147Sm16O /163Dy、150Nd16O /166 Er、157 Gd16O /173 Yb、159Tb16O /175 Lu 等的干扰。测定结果为 3 次重
复测定的平均值。
1. 2 试 剂
10 mg /L 多元素混合标准储备溶液、100 mg /L 多元素混合内标储备液均购于安捷伦公司(Agilent
Technologies，USA); 聚丙烯酸(MW = 4 000 K)为粉末状固体(Sigma － Aldrich，USA)，用超纯水配制成
10 g /L 的溶液。硝酸(Merck，Germany)以及氨水、氯化铵(西安西陇化工厂)为优级纯。实验所用试剂
均由 Milli-Q 水机制备的超纯水(阻抗 18. 2 MΩ)配制。50 mL 超滤离心管(Scientific Industries Inc. USA)，
其核苷酸截留点为 100 K。
0. 45 μm 醋酸纤维滤膜(Millipore，USA)先经 10% 硝酸溶液浸泡 24 h，水浸泡 1 h 后使用。低密度
聚乙烯瓶、聚可溶性四氟乙烯瓶(Nalgene 公司，USA)、超滤离心管以及实验用器皿的洗涤步骤: 先用
1%洗洁液浸泡 1 d，超纯水清洗 3 次; 然后用 30% 硝酸浸泡 7 d，超纯水淋洗 3 次; 最后用 10% 硝酸
浸泡 7 d，超声 3 次，超纯水淋洗 3 次，于洁净台风干备用［18］。
实验中所用的海水样品基体为采集于东太平洋某站位 2 500 m 深的海水，盐度 35. 0，pH 值 8. 4，
冷藏保存。
1. 3 实验方法
用塑料器皿采集海水表层样品，转移至 500 mL 聚乙烯瓶中，双层自封袋封装，冷冻保存; 运回实
验室后立即用酸泡后的 0. 45 μm 醋酸纤维膜过滤，于聚乙烯瓶中冷藏保存［19］。
取 15 mL 海水样品，加入 60 μL 10 g /L 的 PAA 溶液，混匀后室温放置 30 min，转移至 20 mL 离心
超滤管，以 6 000 r /min 离心 15 min，弃去滤液; 取下过滤装置，用 3 mL 3%硝酸溶液淋洗超滤管内壁
使待测元素与 PAA 形成的螯合物解离，更换新的离心管并以 6 000 r /min 离心 15 min，收集硝酸淋洗




性、在超滤膜上的截留效率以及用酸进行解离的效果; 而高分子螯合物的形成与海水样品的 pH 值、
样品中 PAA 的添加量、海水样品盐度、螯合反应时间及温度等因素有关; 高分子螯合物在超滤膜上的
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2. 1 海水样品 pH 值对分离效果的影响
pH 值为 1. 8 ～ 9. 0 时，海水样品添加稀土及金属元
素后经螯合、超滤分离、酸解离等过程的回收率见图 1。
实验结果表明，随样品 pH 值增大，PAA 与稀土及金属
元素的螯合效率呈升高、降低、再升高、最后平稳的变
化趋势。pH 2. 0 时，PAA 与稀土及金属元素形成高分
子螯合物的稳定性较差; pH 3. 0 ～ 3. 8 时，PAA 与稀土
及金属元素开始形成高分子螯合物，经超滤后稀土及金
属元素固定于 PAA 上，与海水中 K、Na、Ca、Mg 等基
体达到分离; pH 4. 5 时，稀土及金属元素螯合、超滤后
的回收率变差，原因可能是溶液中的氢氧根离子与待测
元素形成分子量较低的氢氧配合物，影响这些元素与





天然海水的 pH 值一般在 7. 5 ～ 8. 3 之间，根据图 1
结果，可直接在海水样品中加入 PAA，通过使用超滤技
术达到对海水中待测元素与基体分离的目的; 近岸、河
口等淡咸水样品，其 pH 值变化范围较大，当样品 pH
值小于 7. 5 时，可用氨性缓冲溶液调节，进而实现螯合
－ 超滤技术对海水样品中稀土及金属元素的分离富集。
2. 2 样品中 PAA 添加浓度对分离效果的影响
PAA 的质量浓度在 0 ～ 50. 0 mg /L 时，对海水中添
加稀土及金属元素的分离富集效果如图 2 所示。实验结
果表明，添加 PAA 的质量浓度在 1. 0 ～ 30. 0 mg /L 时，
随着 PAA 加入量的增加，稀土及金属元素经螯合 － 超滤
后的回收率逐渐升高，大于 30. 0 mg /L 后回收率基本稳
定，说明样品中的稀土及金属元素与 PAA 完全螯合，并
达到稳定的平衡状态。实验中选择 PAA 的质量浓度为
30. 0 mg /L。
2. 3 PAA 与待测组分反应时间对分离效果的
影响
室温条件(25 ℃)下，螯合反应时间在 0 ～ 60 min 时
对海水样品中添加待测元素回收率的影响如图 3 所示。
结果表明，在 0 ～ 30 min 时，随着反应时间延长，各元
素经螯合 － 超滤后的回收率逐渐增加，30 min 后趋于稳











溶液的回收率，其中，稀土元素的加标水平为 0. 1 μg /
L，其余金属元素的加标水平为 0. 5 μg /L。实验结果表
明，海水样品的盐度在 0 ～ 35 之间时，待测元素的加标





Fig. 3 Effect of binding time on spiked recoveries
盐度在 0. 0 ～ 35 之间变化时，Ag、Cd、Co 的回收
率分别为(73 ± 3. 8)%、(73 ± 2. 8)%、(79 ± 4. 1)%，
低于其它待测元素的回收率。这是由于上述 3 个元素与
PAA 的螯合过程可能受其它配体形成小分子螯合物的影
响，如海水样品中大量存在的氯离子; 且这 3 个元素与






越慢耗时越长。实验中使用的 PAA 为4 000 kDa，分别
使用 100 kDa 和 30 kDa 的超滤膜进行加标回收实验，结果表明 100 kDa 超滤膜的加标回收率在 75%～
93%，而 30 kDa 超滤膜的加标回收率在 74%～95%之间，两者之间无明显差别。考虑到 30 kDa 滤膜超
滤时耗时更长，实验选择 100 kDa 的超滤膜。
2. 6 超滤膜截留的高分子螯合物的解离过程
稀土及金属元素与 PAA 形成的高分子螯合物，可使用一定浓度的酸溶液进行解离，使稀土及金属
元素重新以简单的离子或水合物形式存在。ICP － MS 测定中，由于硝酸的背景质谱与 H2O 接近而最为
常用，实验中选择硝酸对所形成的高分子螯合物进行解离。
考察了不同浓度、体积的硝酸对超滤膜上待测元素回收率的影响。结果表明，随硝酸浓度、体积
的增加，元素的回收率逐渐增加，当硝酸浓度高于 3. 0%、体积大于 3 mL 后，其加标回收率趋于稳
定，说明在此条件下形成螯合物的待测元素已全部解离为简单离子。
因此，实验选择 3. 0 mL 3. 0%的硝酸对待测元素与 PAA 形成的螯合物进行解离，此时各待测元素
均能得到较高的回收率。在此解离条件下，对 15 mL 海水样品中的稀土及金属元素进行分离富集，得
到方法的富集倍数为 5。
2. 7 方法的精密度与准确度
取 5 份大洋海水作样品基体，添加稀土及金属元素，添加后的待测元素含量分别为稀土元素 0. 02




稀土及金属元素标准溶液，按“1. 3”方法进行各元素的分离富集及 ICP － MS 测定。以各元素的加入
浓度为横坐标、测得信号强度为纵坐标进行线性回归，结果见表 1。结果表明，在添加的质量浓度范
围内，添加浓度与测得信号强度呈良好的线性关系，相关系数 r2≥0. 984 7。在实验浓度范围内，所建
立方法的回收率稳定，可满足近岸及河口不同盐度的实际海水样品中稀土及金属元素测定的要求。
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2. 8 方法的流程空白与检出限
以超纯水为样品基质，依照 “1. 3”方法进行待测元素的分离富集及测定，所得结果定义为各待
测元素的流程空白。表 1 列出了各待测元素的空白值，其中所列值为多次测定结果的最大值(n ＞ 5)。
以大洋海水为样品基质，在 10 份海水样品中添加稀土及金属元素，各待测元素添加后的含量分别
为稀土元素 0. 02 μg /L、其它金属元素 0. 1 μg /L，依照 “1. 3”方法进行分离富集及测定，定义 10 倍
标准偏差相当的质量浓度为方法的定量下限(LOQ，10σ)，结果如表 1 所示，方法的回收率为 73%～
96%，定量下限为 0. 23 ～ 13. 9 ng /L，方法的灵敏度可以满足近岸及河口海水中金属元素的测定要求。
表 1 待测元素的线性关系、加标回收率、空白及定量下限
Table 1 Linear relationships，spiked recoveries，method blanks and limits of quantitation of 24 elements
Element Linear equation r2 Added ρ /(μg·L －1) Recovery R /% Blank ρ /(ng·L －1) LOQ ρ /(ng·L －1)
Ag Y = 69 112X － 627. 1 0. 984 7
Co Y = 363 954X + 306. 6 0. 998 4
Ni Y = 11 779X － 198. 4 0. 994 8
Cu Y = 30 216X + 372. 8 0. 988 9
Cd Y = 8 974. 3X + 101. 6 0. 987 3
Pb Y = 168 886X + 914. 8 0. 992 8
0. 10，0. 20，0. 50，1. 00，2. 00 73 1. 66 2. 86
79 0. 59 0. 89
84 3. 34 5. 13
87 3. 16 2. 96
73 1. 09 9. 37
85 8. 38 13. 9
Sc Y = 5 561X + 342. 5 0. 996 5
Y Y = 37 322X + 15. 4 0. 999 1
La Y = 95 049X + 59. 6 0. 996 1
Ce Y = 114 101X + 189. 4 0. 998 3
Pr Y = 115 934X + 14. 6 0. 999 6
Nd Y = 21 466X + 14. 8 0. 998 4
Pm Y = 18 963X + 11. 2 0. 991 1
Sm Y = 28 735X + 5. 1 0. 999 2
Eu Y = 73 747X + 4. 4 0. 998 9
Gd Y = 30 981X + 7. 7 0. 993 3
Tb Y = 200 675X + 6. 8 0. 994 0
Dy Y = 41 195X + 8. 4 0. 999 1
Ho Y = 203 234X + 8. 9 0. 993 8
Er Y = 59 297X + 6. 9 0. 998 7
Tm Y = 232 772X + 8. 9 0. 993 4
Yb Y = 43 989X + 14. 9 0. 998 4
Lu Y = 106 336X + 4. 9 0. 997 2
Th Y = 131 129X + 249. 4 0. 996 4
0. 02，0. 10，0. 20，0. 50，1. 00 92 0. 58 0. 87
90 0. 63 0. 88
89 0. 95 1. 09
90 0. 36 0. 38
92 0. 39 0. 46
94 0. 28 1. 11
93 0. 73 0. 81
96 0. 36 0. 26
95 0. 51 0. 74
89 0. 15 1. 11
94 0. 21 0. 23
93 0. 13 0. 55
93 0. 09 0. 23
93 0. 17 1. 24
92 0. 09 0. 49
94 0. 12 0. 30
91 0. 10 0. 40





表 2 Analytical results of seawater samples* ρ /(ng·L －1)
Element 1# 2# 3#
Ag 125. 6 ± 11. 3(128. 8) 186. 1 ± 10. 7(169. 5) 144. 8 ± 12. 6(123. 2)
Co 132. 7 ± 8. 6( － ) － ( － ) － ( － )
Ni 3 874. 4 ± 41. 6(3 569) 2 004. 9 ± 36. 8(1 827. 6) 3 345. 5 ± 46. 9(2 931. 6)
Cu 1 456. 3 ± 56. 4(1 848) 306. 6 ± 20. 4(303. 3) 561. 5 ± 21. 3(582. 0)
Cd 714. 8 ± 32. 8(731. 9) 729. 9 ± 23. 4(715. 0) 686. 4 ± 21. 7(605. 4)
Pb 249. 8 ± 17. 6(214. 8) 470. 7 ± 26. 8(441. 9) 650. 9 ± 22. 7(578. 6)
Sc 660. 4 ± 11. 3(556. 3) 650. 7 ± 12. 6(591. 2) 443. 3 ± 10. 9(484. 6)
Y 413. 4 ± 12. 6(384. 1) 517. 6 ± 16. 8(470. 0) 365. 4 ± 26. 1(322. 1)
La 23. 2 ± 2. 7(30. 3) 27. 9 ± 3. 1(22. 5) 29. 0 ± 2. 8(25. 7)
Ce 9. 3 ± 0. 6(10. 4) 19. 3 ± 0. 9(18. 2) 10. 3 ± 0. 8(7. 1)
Pr 15. 7 ± 0. 7(13. 8) 6. 6 ± 0. 3(7. 4) － (3. 3)
Pm 6. 0 ± 0. 5(4. 9) 7. 4 ± 0. 4(5. 9) 6. 5 ± 0. 2(5. 9)
Nd 10. 8 ± 0. 6(10. 4) 13. 9 ± 0. 6(13. 6) 12. 4 ± 0. 4(12. 9)
Sm 8. 5 ± 0. 3(8. 3) 10. 6 ± 0. 2(9. 2) 8. 6 ± 0. 5(7. 3)
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(续表 2)
Element 1# 2# 3#
Eu 6. 3 ± 0. 2(4. 8) 8. 0 ± 0. 3(7. 3) 6. 3 ± 0. 4(8. 5)
Gd 6. 6 ± 0. 5(5. 9) 9. 4 ± 0. 4(9. 6) 8. 8 ± 0. 6(7. 1)
Tb 1. 4 ± 0. 3(0. 9) 2. 7 ± 0. 4(3. 3) 2. 5 ± 0. 3(2. 8)
Dy 9. 8 ± 1. 1(8. 7) 8. 6 ± 0. 9(8. 8) 8. 7 ± 0. 3(7. 5)
Ho 3. 3 ± 0. 1(2. 7) 4. 1 ± 0. 5(4. 8) 3. 8 ± 0. 1(3. 3)
Er 9. 9 ± 0. 7(9. 3) 10. 2 ± 0. 7(11. 5) 9. 7 ± 0. 7(6. 6)
Tm 2. 6 ± 0. 3(1. 9) 3. 7 ± 0. 4(2. 6) 3. 7 ± 0. 4(4. 5)
Yb 7. 5 ± 0. 2(7. 3) 9. 0 ± 0. 3(8. 2) 8. 3 ± 0. 6(6. 9)
Lu 1. 4 ± 0. 2(2. 0) 4. 0 ± 0. 2(4. 4) 4. 3 ± 0. 2(3. 8)
Th － (3. 0) 9. 1 ± 0. 4(9. 6) 3. 7 ± 0. 3(3. 2)
* mean value and uncertainty range of 3-measurement，results in the bracket were achieved by the standard added method; － : no detected;
salinity of 1#，2# and 3# were 20. 8，22. 6 and 24. 4，respectively
3 结 论
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